附件:
一、参数要求  
材质：聚丙烯PP材质，食用级液体硅胶奶嘴。
包装：纸塑包装，包装标明产品材质。
灭菌方式：环氧乙烷灭菌。
相关检测项目：不含塑化剂、双酚A、环氧乙烷残留量。
微生物指标：不得检出大肠杆菌、沙门氏菌，霉菌<10个/g。
性能参数：最少容量刻度2ml，有独立回气系统，防胀气，防吐奶。
二、服务要求
1、应具备自有仓储、物流配送能力，具有医用耗材的配送资质，分别表明上述仓库面积并提供房产证明或房屋租赁证明复印件加盖公章，仓库符合监管部门审核要求，需提供相关证明材料。
2、厂商或其分支机构在广东省内拥有自主产权或租赁使用权限的仓库，且仓库面积≥300平方米。
3、厂商应当有与所经营的医用耗材相适应的质量管理制度和质量管理机构或人员。能实现医用耗材购进、储存、销量等供应链全过程质量控制管理。

