附件:

1、 PCR仪（临床检验用）
(1) 、用途：用于临床检验。
(2) 、数量：2台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌。
2、 孔板：≥96。
3、 速度：≥3℃/sec。
4、 具备快速和标准等速度模式。
5、 具备热盖功能。
(4) 、配置要求
1、 主机 2台


