

附件:
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
1、 卡式灭菌器
(1) 、用途：用于手术中眼科手术器械灭菌。
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 具备即用即灭菌功能。
3、 非包裹灭菌循环全过程≤11min。
4、 卡盒容积≥3.4L
5、 可选配打印机及数据记录器。
（四）、配置要求
主机 1台
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