关于大平板血管机的参数要求

大平板血管机作为介入治疗科开展介入治疗必备的设备，根据科室目前使用的经验及预期开展的临床业务，参数及功能要求如下：
1. 设备用途：主要用于心，脑和外周血管疾病的诊断和治疗。可满足临床对血管造影和介入治疗的各种要求。要求图像质量好，存储容量大，射线剂量低，操作灵活方便，技术含量高；
2. 全自动悬吊式或落地C臂；
3. 发生器功率≥100KW，高频逆变频率≥100KHz,球管最大连续透视功率≥4000W；
4. 采用碘化铯非晶硅数字化平板探测器技术；
5. 外周采集、处理、存储提供2K影像链，硬盘图像存储≥25,000幅（1024矩阵）；
6. 具有独立的三维重建及分析工作站（原厂提供），最短重建时间：≤ 30秒；
7. [bookmark: _GoBack]提供高压注射器一套、医护人员防护配套服3套。
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