附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
1、 颈内动脉内膜剥离手术器械
(1) 、用途：用于颈内动脉内膜剥离手术。
(2) 、数量：1套
(3) 技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 CEA专用手术器械。
3、 可蒸气高温高压消毒或环氧乙烷消毒。
(4) 、配置要求
1、 显微尖镊2把
2、 显微牙镊1把
3、 显微圈镊2把
4、 无创血管镊2把
5、 显微弯剪1把
6、 30度Pose剪刀（角剪）1把
7、 60度Pose剪刀（角剪）1把
8、 薄剪刀1把
9、 显微持针器2把
10、 直角钳2把
11、 剥离子3把
12、 阻断夹（阻断颈总动脉）4把
13、 阻断钳（哈巴狗）3把
14、 牵开器1把
15、 器械消毒盒         1个




