附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
1、 威伐光治疗仪
(1) 、用途：用于炎症治疗和疼痛处理。
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌。
2、 治疗光源：卤素光源等。
3、 输出功率：≥700W。
4、 治疗深度：≥10cm。
5、 照射光斑直径：≥15cm
6、 具备液晶计时器功能。
7、 具备连续照射功能。
(4) 、配置要求
1、 主机 1台

2、 肢体康复训练设备
(1) 、用途：用于神经损伤及运动损伤所致的疾病。
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 具备标准和个人训练参数。
3、 具备两种以上训练模式。
4、 踏板转动方向可调。
5、 最大速度≥65转/分钟。
6、 可用于卧床患者。
(4) 、配置要求
1、 主机     1台

3、 电动升降训练床
(1) 、用途：用于PT训练患者的床上运动。
(2) 、数量：2台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 可用脚控及手控调节高度。
3、 床面衬垫具备阻燃防污功能。
4、 头部具备角度调整功能。
(4) 、配置要求
1、 主机     2台


4、 电动肌肉振动仪
(1) 、用途：用于康复理疗
(2) 、数量：2台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 击打头材质：钛合金
3、 振动头敲击频率≥36.7Hz
4、 振动头伸缩距离：6mm
(4) 、配置要求
1、 主机     2台

5、 手法治疗床
(1) 、用途：用于康复理疗
(2) 、数量：2台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 具备电动升降功能
3、 头部调节角度：-35°-85°，有标准通气孔，一折两段
4、 具备手控或脚控开关
5、 床面具备抗菌、抗螨、阻燃功能
6、 安全载重≥200KG
(4) 、配置要求
1、 主机     2台


6、 局部振动治疗仪
(1) 、用途：用于康复理疗
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 具备4种以上治疗模式
3、 振动频率范围：20-300 Hz
4、 具备多向摇杆控制功能
5、 治疗期间可调节振动频率、振动时间、振幅
6、 可同时治疗多人
7、 具备定时功能
8、 具备智能记录上一次治疗设置的功能
(4) 、配置要求
1、 主机     1台


7、 盆底肌训练系统
(1) 、用途：用于康复理疗
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 具备重力感应自适应功能
3、 测量范围：0—25 kgf（245N）
4、 训练时间：1-60min
5、 三种以上训练模式
6、 具备专业训练软件
7、 可自动生成并打印报告
(4) 、配置要求
1、 主机     1台
2、 电脑1台 
3、 显示器1台             
4、 打印机1台

8、 低温冲击镇痛仪
(1) 、用途：用于康复理疗
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 具备触摸屏及中文操作界面
3、 具备预设工作时间的功能
4、 具备安全保护功能
5、 工作温度范围不窄于 0℃～40℃
6、 达到最低温度所用时间：30s-60s；可达到最低温：2℃到4℃
7、 使用高纯度液态二氧化碳
8、 具备内置电池
(4) 、配置要求
1、 主机     1台

9、 中心监护系统
(1) 、用途：用于集中监护。
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 具备心电、阻抗呼吸、血氧、无创血压、有创血压、体温等标准检测功能
3、 可配备无创心排、呼吸末CO2检测等功能
4、 满足融入医院现有网络的要求
(4) 、配置要求
1、 主机                1套
2、 监护床              9张
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