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说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
1、 经颅磁刺激仪
(1) 、用途：用于TMS治疗
(2) 、数量：1套
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 刺激频率0-80HZ可调
3、 具备循环冷却系统
4、 具备2种以上刺激线圈，可同时治疗2个以上病人
5、 刺激强度1.5-6Tesla连续可调
6、 具备储存、病历管理、数据显示、控制保护等功能
7、 具备3种以上刺激模式
8、 具备开放式技术平台
(4) 、配置要求
主机                1套

2、 脑功能CT
(1) 、用途：用于神经认知功能测评
(2) 、数量：1套
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 可实现脑功能辅助实施、记分、分析、报告及数据存储功能
3、 具备认知功能测试及查询功能
4、 系统涵盖：注意力、工作记忆、处理速度、运动协调、生活能力和生活技能、情绪管理、前瞻性记忆、精神努力度等认知功能的全部方面
5、 具备触摸屏
(4) 、配置要求
1、 主机                1套
2、 测评终端（双屏）    4套


3、 脉冲染料激光
(1) 、用途：用于治疗疣、银屑病等血管性疾病
(2) 、数量：1台
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 波长：595nm
3、 重复频率：≤1.5HZ
4、 最大能量密度≥40J/cm2
5、 具备子脉冲技术
6、 具备触摸屏，≥10寸
7、 具备动态冷却系统
8、 具备自动程序校准功能
9、 具备脚控和手控开关
(4) 、配置要求
主机                1台


