附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
1、 无创心输出量测量仪
(1) 、用途：用于快速了解危重儿童及新生儿心脏功能等
(2) 、数量：1套
(3) 、技术要求
1、 品牌：国内外知名品牌
2、 提供证明可应用于新生儿
3、 可监测并显示血流排量、血管系统、心肌收缩力、液体状态、氧合状况等15种以上参数
4、 具备报警功能
5、 内置可充电电池，可持续时间≥2h
6、 可设置数据保存时间，不少于四种显示模式，可显示趋势图
7、 内存≥256M，可即时导出保存
(4) 、配置要求
  主机     1套
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