附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
1. 超声乳化仪保修
1.品牌及型号：爱尔康Infinity
2.设备启用时间：2013年
3.保修类别：全保
4.保修年限：5年
5.响应时间：≤2小时（工作日），48小时内到场
6.开机率：95%以上
7.预防性维修维护服务：≥4次/年
8.服务资格必须取得设备生产厂商的授权认证，具备售后服务资格与能力，具有经原厂培训的工程师，能提供相关技术支持
9.所供维修备件严格是原厂备件
10.技术服务具备专业维修工具、仪器，定期经由原厂校准认证
11. 技术服务合法获得、使用有效的原厂密码文件以快速解决相应故障
12.提供原厂研发部门和工厂的技术支持，保证设备的各方面性能质量达到厂家标准
13.每年2次PAMA手术安全评估测试，确保设备符合原厂技术参数
14.提供Creditfie服务，无需每月申请，时效最长可达一年
15.提供标准的软件升级，不含硬件，确保设备的系统更新，可使设备处于最优状态
16.提供手术方案及疑难病例解决等相关的临床支持
17.提供临床应用培训，尤其在更换或增加新医护人员情况下
18.提供每年的详细服务报告

1. 半导体激光治疗仪保修
1.品牌及型号：法国光太VITRA
2.设备启用时间：2016年
3.保修类别：全保
4.保修年限：3年
5.响应时间：≤2小时（工作日），48小时内到场
6.开机率：95%以上
7.预防性维修维护服务：≥4次/年
8.服务资格必须取得设备生产厂商的授权认证，具备售后服务资格与能力，具有经原厂培训的工程师，能提供相关技术支持
9.所供维修备件严格是原厂备件
10.技术服务具备专业维修工具、仪器，定期经由原厂校准认证
11. 技术服务合法获得、使用有效的原厂密码文件以快速解决相应故障
12.提供原厂研发部门和工厂的技术支持，保证设备的各方面性能质量达到厂家标准
13.每年2次PAMA手术安全评估测试，确保设备符合原厂技术参数
14.提供Creditfie服务，无需每月申请，时效最长可达一年
15.提供标准的软件升级，不含硬件，确保设备的系统更新，可使设备处于最优状态
16.提供手术方案及疑难病例解决等相关的临床支持
17.提供临床应用培训，尤其在更换或增加新医护人员情况下
18.提供每年的详细服务报告11. 技术服务合法获得、使用有效的原厂密码文件以快速解决相应故障
12.提供原厂研发部门和工厂的技术支持，保证设备的各方面性能质量达到厂家标准
13.每年2次PAMA手术安全评估测试，确保设备符合原厂技术参数
14.提供Creditfie服务，无需每月申请，时效最长可达一年
15.提供标准的软件升级，不含硬件，确保设备的系统更新，可使设备处于最优状态
16.提供手术方案及疑难病例解决等相关的临床支持
17.提供临床应用培训，尤其在更换或增加新医护人员情况下
18.提供每年的详细服务报告

1. 光相干断层扫描仪保修
1.品牌及型号：海德堡OCT
2.设备启用时间：2016年
3.保修类别：全保
4.保修年限：3年
5.响应时间：≤2小时（工作日），48小时内到场
6.开机率：95%以上
7.预防性维修维护服务：≥4次/年
8.服务资格必须取得设备生产厂商的授权认证，具备售后服务资格与能力，具有经原厂培训的工程师，能提供相关技术支持
9.所供维修备件严格是原厂备件
10.技术服务具备专业维修工具、仪器，定期经由原厂校准认证
11. 技术服务合法获得、使用有效的原厂密码文件以快速解决相应故障
12.提供原厂研发部门和工厂的技术支持，保证设备的各方面性能质量达到厂家标准
13.每年2次PAMA手术安全评估测试，确保设备符合原厂技术参数
14.提供Creditfie服务，无需每月申请，时效最长可达一年
15.提供标准的软件升级，不含硬件，确保设备的系统更新，可使设备处于最优状态
16.提供手术方案及疑难病例解决等相关的临床支持
17.提供临床应用培训，尤其在更换或增加新医护人员情况下
18.提供每年的详细服务报告

