项目相关技术参数及配置参阅附件
附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.
1：商务要求
1、 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2、 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
2：技术参数及配置

1、 骨科手术导航定位系统
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：1套
(3) 技术要求
1、 机械操作系统
1.1 具备混合截骨等功能。
1.2 具备截骨保护功能，对软组织限位制动保护。
2、 具备手术动力系统。
3、 具备动力锁止功能。
4、 具备光线跟踪系统功能。
5、 具备术中计划功能。
6、 具备术中评估功能。
7、 具备术中截骨功能。
8、 具备术中验证功能。
9、 具备术中评估功能。
10、 具备病例管理、数据导入功能。
11、 具备制动保护功能。
12、 具备灌注冲洗功能。
13、 具备3D骨模型实时成像功能
14、 具备导航定位及跟踪功能
15、 具备数据输出功能
16、 具备术中、术后关节间隙及力线评估
(4) 参考配置要求
1、 主机     1台
2、 台车     1台


