项目相关技术参数及配置参阅附件
附件：
说明：本技术要求仅做参考，不是唯一指标。
商务要求及项目相关技术参数及配置参阅附件1、2.
1：商务要求
1、 是否需要连接医院信息系统，如有需做出开放数据接口承诺并承担相关费用（加盖公章）（标准：单向1万元；双向1.4万元）。
2、 成交后需提供厂家售后服务年限及保修期满后每年保修费限价承诺函（加盖厂家公章）。
3、 设备项目如有消耗性易损件（非一次性）及常规配件的请提供清单及报价。

2：技术参数及配置

1、 胰岛素泵
(1) 品牌：国内外知名品牌
(2) 数量：6台
(3) 技术要求
1、 胰岛素泵控制芯片：≥4
2、 具备监测胰岛素泵剩余用量功能
3、 具备输注堵塞评估功能
4、 具备液晶屏
5、 具备安全自检功能
6、 具备声音或震动等报警方式
7、 具备大剂量增量功能
8、 具备大剂量输注方式
9、 具备低剂量报警功能
(4) 参考配置要求
1、 主机6台

